REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
26-600 Radom ul. Limanowskiego 42
Regon: 000303060 NIP: 948-16-24-611

Telefony: Dyrektor: 48-362 62 76 e-mail:dyrektor@rckik.radom.pl
Centrala: 48-362 11 27 e-mail:przetargi@rckik.radom.pl
Tel./fax: 48-362 62 76 administracja@rckik.radom.pl

Radom dn. 08.01.2019r.

Dotyczy: Zaproszenia do skladania ofert o udzielenie zaméwienia publicznego o
wartosci ponizej 30 tys. euro na ,, Dzierzawe analizatora hematologicznego wraz z
wyposazeniem, kompletem odczynnikéw i materialéw eksploatacyjnych do wykonania
badan hematologicznych w ilosci 32000 szt na okres 24 miesigcy”.

Znak sprawy: ZR-02/2019

Pyt.1
Czy Zamawiajgcy dopusci zaoferowanie analizatora hematologicznego posiadajacego tylko
zewnetrzny czytnik kodow kreskowych?

Tak. Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie analizatora hematologicznego
posiadajacego tylko zewnetrzny czytnik kodow kreskowych

Pyt. 2

Zamawiajacy wymaga podiaczenia zaoferowanego analizatora hematologicznego do
systemu komputerowego Asseco ,,Bank Krwi”. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgods, aby bylo to
podlaczenie jednokierunkowe?

Tak, transfer wynikéw z analizatora do systemu komputerowego ,,Bank Krwi”

Pyt. 3
Czy Zamawiajaey wyrazi zgode, zeby krew kontrolna do analizatora hematologicznego
zostata policzona z uwzglednieniem waznoscei fiolki na opakowaniu?

Tak. Zamawiajacy wyraza zgode, zeby krew kontrolna do analizatora
hematologicznego zostala policzona z uwzglednieniem waznoSci fiolki na opakowaniu.

Pyt.4

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby potwierdzenie, ze odezynniki byly transportowane w
odpowiedniej temperaturze byto wysylane mailowo, na podany przez Zamawiajacego adres
mailowy?

Tak. Zamawiajacy wyraza zgode, aby potwierdzenie, Ze odczynniki byly
transportowane w odpowiedniej temperaturze byte wysylane mailowo, na  podany
przez Zamawiajacego adres mailowy.




Pyt. 5

Zamawiajacy wymaga, aby Oferent na wlasny koszt przeprowadzit walidacje wstepna
analizatora. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg, aby na walidacje Oferent dostarczyt materiat
kontrolny oraz diluent, a ewentualnie inne straty odczynnikowe Oferent pokryje po
przeprowadzeniu walidacji wstepnej w przypadku udokumentowanych strat?

Tak

Pyt. 6
Czy Zamawiajacy moze okreslic ile badan w trybie CBC 1 ile badan w trybie CBC+5DIFF
zamierza wykona¢ z podanej ogolnej ilosei 32000 oznaczen w ciggu dwoch lat?

Badania w trybie CBC 5Diff — 25 600 oznaczen, w trybie CBC - 6400 oznaczen

Pyt. 7

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze podana ilos¢ badan uwzglednia badania kontrolne i
ewentualne powtorki?

Tak, ewentualne powtorki i badania kontrolne zostaly uwzglednione




